Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae si E. coli numai in conformitate cu EN 16615), levuricida (C. albicans),
tuberculocida (M. terrae) in 5 minute si virucida limitaté (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus si toate virusurile cap-
sulate, inclusiv HIV, HBV si HCV) in decurs de 5 minute. Activitate testata in conformitate cu EN13727, EN16615,
EN13697, EN13624 si EN14348. Activitatea virucida este testata in conformitate cu EN14476. Pentru mai multe
detalii despre timpul de reactie si eficacitate, consultati tabelul.

0LOSIRE

Dozati produsul Zeta 3 Foam si utilizati un servetel pentru a-| distribui astfel incat sa acopere complet suprafetele
si obiectele care trebuie dezinfectate (4 pulverizari ale produsului Zeta 3 Foam sunt suficiente pentru a acoperi o
suprafaté de 0,25 m?). Lasati sa actioneze, apoi indepartati emulsia dezinfectanta cu un servetel, dupa care lasati
sa se usuce. In alternativa, puteti sa pulverizati Zeta 3 Foam pe un servetel si apoi sa treceti cu acesta pe suprafetele
sau obiectele de dezinfectat. Se recomanda respectarea intervalelor indicate in tabel. Expunerea pe perioade mai
lungi poate duce la o deteriorare pe termen lung a suprafetelor tratate.

AVERTISMENTE, PRECAUTII $1 CONDITII DE PASTRARE

Produsul este destinat folosirii de catre operatorii calificati, cu cunoasterea respectivelor norme de siguranta.
Utilizati manusi si echipament individual de protectie adecvat. Operati in incaperi bine aerisite. Pastrati produsul
bine inchis, la racoare i la loc uscat. Evitati contactul cu suprafetele din aluminiu, alama si fier nealiat. Evitati con-
tactul a Zeta 3 Foam cu altj dezinfectanti sau detergenti, in mod deosebit cei care contin tensioactivi anionici sau
aldehide (formaldehida, glutaraldehida, glioxal, etc.). Eventuale lejere diferente de miros sunt datorate prezentei
fragrantelor naturale si nu afecteaza calitatea produsului. Odata ce ati deschis rezervorul si ati atasat dozatorul,
mentineti-| intr-o pozitie verticald.

HR - Pjena za dezinfekciju i ciscenje bez alkohola za osjetljive povrsine invazivne i neinvazivne medicinske opreme.

Ieta 3 Foam je dezinficijens i deterdzent bez aldehida, spreman za uporabu sa Sirokim spektrom djelovanja. Zeta 3

Foam posebno se preporucuje za dezinfekciju osjetljivih povrsina medicinske opreme (rucke, kutevi, stolice td.).

SASTAV

100 g sredstva Zeta 3 Foam sadrZi 0,315 g dimetil-didecil-amonijevog klorida, 0,075 g alkil-benzil-dimetil amonije-

vog klorida, neionske surfaktante, aditive, pomocne tvari i vodu do 100g.

Raspon djelovanja:

Baktericidno (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli samo za EN 16615), kvasicidno (C. albicans), tuberkulocidno

djelovanje (M. terrae) za 5 minuta i ograniceno virucidno djelovanje (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus i svi virusi s

ovojnicom ukljucujuci HIV, HBV, HCV) za 5 minuta. Djelovanja su testirana sukladno normama EN13727, EN16615,

EN13697, EN13624, EN14348. Virucidno djelovanje testira se sukladno EN14476. Za viSe detalja o vremenima dje-

lovanja i ucinkovitosti pogledaijte tablicu.

UPORABA

Poprskajte i papirnatim ru¢nikom nanesite Zeta 3 Foam tako da povrSine i predmeti koje treba dezinficirati budu

prekriveni (4 prskanja Zeta 3 pjene omogucavaju prekrivanje povrsine od 0,25 m?). Ostavite da djeluje, zatim pa-

piratim rucnikom obrisite dezinfekcijsku emulziju i ostavite da se osusi. Takoder mozete poprskati Zeta 3 Foam na

papirnati rucniki prebrisati povrsinu i predmete koje Zelite dezinfi cirati. Preporuka je da pratite viemena naznacena

u tablici. Duza izlaganja mogu dovesti do dugotrajnog pogorsanja tretiranih povrina.

UPOZORENJA, MJERE OPREZA | NACIN CUVANJA

Proizvod trebaju upotrebljavati strucnjaci sa znanjem vazecih sigurnosnih normi. Koristite zastitne rukavice i od-

govarajucu osobnu zastitnu opremu (0Z0). Radite u dobro prozraEenoj prostoriji. Proizvod cuvajte dobro zatvoren,

na hladnom i suhom mjestu. Izbjegavajte kontakt s povrsmama od alumunija, mesinga i nelegiranog Zeljeza.

IzbJegavajIe kontakt sredstva Ieta3 Foam s druglm dezinfi cijensima i deterdzentima, posebice s anionskim ili
ur glioksal itd.). Eventualne male razlike u mirisu su posledica

postojanja prirodnih mirisa ali ne dovode u pitanje kvalitet proizvoda. Nakon otvaranja i postavljanja aplikatora

spremnik drZati u vertikalnom polozaju.

HU - Alkoholmentes fenﬁllenl'té és tisztitd hab spray kényes invaziv és fem invaziv orvosi eszkozok feliiletére.
A Zeta 3 Foam a kész, széles spek i fertdtlenitd- és tisztitoszer. Kiemelkedd

anyagknmpallbllltassal rendelke1|k ezérta Zeta 3 Foam kiilonosen alkalmas a kényes orvosi eszkozok (egyenes- és

k, fogorvosi berendezések, sth.) feliiletének fertd ére a betegek kzott.
(OSSZETETEL
100 g Zeta 3 Foam tartalmaz 0,315 g didecil-dimetil énium-kloridot, 0,075g alkil-benzil-dimetil
kloridot, nem ionos feliiletaktiv anyagokat, adalék k éd. kat és vizet.

HATASSPEKTRUM:

BBaktericid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae és E. coli csak az EN 16615 szabvany szerint), yeasticid (C. albicans),
tuberkulocid (M. terrae) 5 perc alatt és virucid (adenovirus, rotavirus, norovirus és minden burokkal rendelkezd
virus, ideértve a HIV, HBV és HCV virusokat) 5 perc alatt. A fenti hatdsok tesztelése az EN13727, EN16615, EN13697,
EN13624 és EN14348 szabvanyok szerint tortént. A virucid hatds tesztelése az EN14476 szabvany szerint tortént. A
reakcididd és hatdsossag tovébbi adatait ldsd a tablazatban.

HASZNALAT

Fijjon Zeta 3 Foam habot a fertGtleniteni kivant feliiletekre és trgyakra, majd tordlje at, hogy teljesen befedje a feli-
Ieteke( (4 fuJas a Zela 3 Foam habbol 0, 25 mz feliiletet fed be). Hagyja hatni, majd tévolitsa el a fertdtlenité emulziét
| és hagyja dradni. Méskiilonben dgy is alkalmazhatja, hogy a Zeta 3 Foam habot egy tiszti-
tokendore fijja és azzal torli &t a fertdtlenitendd feliileteket vagy térgyakat. Javasolt betartani a téblazatban szereplg
iddtartamokat. A hosszabb ideji kitettség hossz(i tavon kérosithatja a kezelt feliiletet.
FIGYELMEZTETESEK, OVINTEZKEDESEK ES TAROLASI KORULMENYEK

A termék a megfeleld blzlonsagl normékat ismerd, J élyzet dltali h késziilt. Viseljen véd6-
kesztyiit és megfeleld egyéni véddeszkzoket. Dolgozzon jol szelldz helyiségekben. A terméket jol lezarva, széraz és
hiivds helyen kell tarolni. KeruIJe az ermlkezest alumlnlum , Sargar Gtvozetlen vas feliiletekkel. Keriilje, hogy a
Ieta 3 Foam més fertof va kel kiilangsen azokkal melyek anionos feliiletaktiv anya-
qgokat vagy aldehideket (formaldehid, glutaraldehid, glioxal, stb.) tartalmaznak. Az enyhe illateltérés a természetes
illdanyagok jelenléte miatt lehetséges és ezek nem rongéljak a termék mindségét. Kinyitds és az adagold behelyezése
utén a tartalyt fiiggdleges helyzetben kell tartani.

SK - Penovy dezinfekény a distiaci prostriedok v spreji bez obsahu alkoholu na jemné invazivne a neinvazivne povrchy
zdravotnickych pomocok.

Zeta 3 Foam je dezinfekény a Cistiaci prostriedok bez obsahu aldehydov pripraveny na pouZitie a so sirokym spektrom
ticinku. Vzhladom na svoju optimélnu kompatibilitu s materidimi sa pripravok Zeta 3 Foam mimoriadne citlivych povr-
chov lekdrskych zariadeni (rukovate, drZiaky vtaciek, stojany na néstroje a pod.)

LOZENIE

100 g Zeta 3 Foam obsahuje 0,315 g dimetyl- didecyl -amonium chloridu, 0,075 g alkyl-benzyl-dimetyl aménium chlori-
du, aniénové tenzioaktivne latky, pridavné, pomocné létky a vodu na doplnenie do 100.

SPEKTRUM UCINKU:

Baktericidny (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae a E. coli len v stlade s normou EN 16615), dcinny na kvasinky (C.
Albicans), tuberkulocidny (M. terrae) do 5 mintit a obmedzene virucidny (adenovirus, rotavirus, norovirus a vsetky
obalené virusy, vrdtane virusov HIV, HBV a HCV) do 5 miniit. Aktivita testovand v siilade s normami EN13727, EN16615,
EN13697, EN13624 a EN14348. Virucidnd aktivita sa testuje v siilade s normou EN14476. DalSie podrobnosti o reakénom
Case a Ucinnosti ndjdete v tabulke.

POVZITIE

Davkujte penu Zeta 3 Foam a pomocou utierky ju rozotrite tak, aby plne pokryla povrchy a predmety, ktoré sa maji dez-
infikovat (na pokrytie plochy 0,25 m? stacia 4 streknutia peny Zeta 3 Foam). Nechajte pdsobit, potom dezinfekénd emulziu
odstrérite obrtiskom a nakoniec nechajte povrch osusit. Vinom pripade mozete penu Zeta 3 Foam nastriekat na obriisok a
pnu(lem povrch alebo predmety, ktoré sa majii dezinfi kovat. Odpordica sa dodrziavat asy uvedené v tabulke. Dihodobej-
Sie vystavenie by mohlo viest k dihodobému zhor3eniu o3etrovanych povrchov.

UPOZORNENIA, OCHRANNE OPATRENIA A SKLADOVACIE PODMIENKY

Vyrobok je ureny, aby ho pouzivali kvalifi kovani pracovnidi, ktori poznajii vetky potrebné platné bezpecnostné
predpisy. PouZivajte ochranné rukavice a vhodné osobné ochranné prostriedky. Pracujte v dobre vetranych priestoroch.
Pripravok skladujte dobre uzavrety, na chladnom a suchom mieste. Zabrdiite kontaktu s povrchmi z hlinika, mosadze
a nelegovaného Zeleza (zliatin). Zamedzte kontaktu Zeta 3 Foam s inymi dezinfekénymi a Cistiacimi prostriedkami,
hlavne s aniénovymi alebo aldehydovaymi povrchovo aktivnymi latkami (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal a pod.).
Pripadné mierne rozdiely v parfemacii st spasobené pritomnostou prirodnych Iatok a nepredstavuji zhorsenie kvality
produktu. Po otvoreni a vsunuti ddvkovaca udrZiavajte nadobu vo vertikalnej polohe.

LV - Spirtu nesatuross dezinfekcijas un tirisanas lidzeklis invazivu un neinvazivu medicinas iekartu Jullgam virsmam.

BRIDINAJUMI, PIESARDZIBAS PASAKUMI UN GLABASANAS NOSACIUMI

Sis izstradajums ir paredzéts kvalifi cétiem operatoriem, kas parzina nepieciesamos drosibas standartus. lzmantojiet
aizsargcimdus un atbilstosus IAL. Lietojiel labi védinatas telpas. Aizvértu iepakojumu glabat vésa un sausa vieta.
Nelaujiet nonakt saskaré ar aluminija, misina un nelegela dzelzs virsmam. Nelaujiet Zeta 3 Foam nonakt saskaré ar
citiem deszek(ljas vai lmsanas lidzekliem, jo |pa5| ar anjonu vai aldehidus (formaldehidu, glularaldehldu glioksalu
uc) Ildzekllem weglas smarzas izmainas paradas dabigo smarzi klatbatnes
dé&] un neietekmé produkta kvalitati. Alldare bakell irjdéje jji dalytuva, toliau hakel; laikykite vertikalioje padétyje.

LT - Nealkoholinés dezinfekuojancios ir valancios putos, skirtos trapiems invaziniy ir neinvaziniy medicinos prietaisy
pavirsiams valyti ir dezinfekuoti.

Zeta 3 Foam yra paruosta naudoti valymo ir dezinfekavimo priemoné be aldehidy, pasizyminti placiu veikimo spektru.
Zeta 3 Foam tinka jvairiems pavirsiams, todél jj rekomenduojama naudoti tais atvejais, kai norima dezinfekuoti trapius
medicinos kabinety jrangos pavirsius (rankenas, antgalius, plovimo dubenis ir pan.).

SUDETIS

100 g Zeta 3 Foam yra 0,315 g dimetil-didecil-ammonio chlorido, 0,075 g alkil-benzil-dimetilo amonio chlorido, nejo-
niniy surfaktanty, priedy, pagalbiniy medziagy ir vandens iki 100 g.

POVEIKIO SRITIS:

Baktericidinis (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae ir E. coli tik pagal EN 16615), mielicidinis (C. albicans), tuberkuliocidinis
(M. terrae) poveikis per 5 minutes ir ribotas virucidinis (adenovirusas, rotavirusas, norovirusas ir visi apvalkale esantys
virusai, jskaitant ZIV, HBV ir HCV) poveikis per 5 minutes. Aktyvumas iSbandytas pagal EN 13727, EN 16615, EN 13697,
EN 13624 ir EN 14348. Virucidinis poveikis tikrinamas pagal EN14476. I5samesnés informacijos apie reakcijos laika ir
efektyvuma ieskokite lenteléje.

NAUDOJIMO BUDAS

Uzpurkskite Zeta 3 Foam ir servetéle paskirstykite ja (aip, kad kai padengty dezinfekuojamus pavirius ir objektus
(4 Zeta 3 Foam papurskimy pakanka padengti 0,25 m? paviriy). Po to leiskite putoms veikti, o véliau dezinfekuojancia
emulsijy nuvalykne servetéle ir pallkne pavnsm isdziuti. Taip pat Zeta 3 Foam gallma uzpurksti ant servetélés ir ja
valyti pawmus remtis lenteléje laikais. Ilgesnis veikimo laikas gali
lemti apdorojamo pavirSiaus blogéjima.

|SPEJIMAIL, ATSARGUMO PRIEMONES IR LAIKYMO SALYGOS

Si produkta gali naudoti kvalifi kuoti specialistai, ismanantys saugos standarty reikalavimus. Naudokite apsaugines
pirstines ir tinkamas AAP. Naudokite gerai ventiliuojamose patalpose. Uid7arqu inda laikykite vésioje sausoje vietoje.
Venkite komakm su allumlmals Zalvariniais ir neleglruolals gelezmlals pavirsiais. Saugokite Zela 3 Foam nuo squ(m
su kitais is ar valikliais, ypac su ar surfaktantais (

gliksoliu ir pan.). Nedidelis kvapo pasikeitimas yra normalus reiskinys, atsirandantis sklindant natiraliems kvapams
ir nekenkiantis gaminio kokybei. P&c pudeles atvérsanas un aplikatora ievietosanas, turiet tvertni vertikala stavokli.

aldehiiiidsete pi ainetega ( iiiid, iiiid, gliioksaal jt). Vo kerged eri d
Iohnas tulenevad looduslikest I5hnaainetest ja ei sea ohtu toote kvaliteeti. Kui kanister on avatud ja pihusti on sises-
tatud, hoidke kanistrit vertikaalasendis.

BG - Hechabpialua cupt Ze3uHGeKLUMOHHA 1 NOYNCTBALLA NAHA 33 PXHOCTHY Ha [
HelHBA3YIBHO MeALMHCKO 060py/BaHe.

INAHa Zeta 3 Foam e fie3nHEKTaHT ¥ MOYNCTBaLL Npenapar 6e3 ansiexuy, roToB 3a ynoTpea vt ¢ WipoK CNeKTb Ha
AeiicTaute. lopajv OTAMYHaTa My CbBMECTUMOCT ¢ MaTepuanie, Zeta 3 Foam e 0cobeHo NoaxoAsLL 3a Ae3uHdeuua
Ha /ienuKaTHITE MOBbPXHOCTH Ha MEAULIMHCKOTO
1 Aip.) CNep BCeKU NAeHT.

C(bCTAB

100 g Zeta 3 Foam chabpar 0,315 g AumeTv-AuaeLun-amormes xnopug, 0,075 g ankun-6eHsun-gumeTun-amorm-
e xnopug, HeitowHu MAB, f06aBKw, noMoLLHK BeluecTBa 1 BoAa Ao 100 g.

NEKTBP HA EAICTBUE:

bak (S. aureus, P. E. hirae u E. coli eauHcTBeHo B cooteetcTaue ¢ EN 16615), ApoxewmnaHo
(C alblcans) TyGepkynounaHo (M. terrae) cnesi 5 MUHyTH 1 OrpaHUUeHO BUPYCOLMAHO (aAEHOBMPYC, POTaBHpYC,
HOPOBYPYC It BCHYKI BUpYcH ¢ 06BuBKa, BKtowutenwo HIV, HBYV u HCV) cnen 5 munyTu. [leiicTBuero e TectBaHo
B cvoretcTBie ¢ EN13727, EN16615, EN13697, EN13624 u EN14348. Bupyuuaoto fieifcTBie e TecTBaHo B CboT-
BeTCTBMe CbC CTaHapT EN14476. 3a ombAHUTeNHa MHAOPMALIA OTHOCHO CPOKOBETe 1 eQUKACHOCTTa HanpaBeTe
CnpaKa ¢ Tabnuuara.

YNOTPEBA

HaHecere Zeta 3 Foam 1 ¢ nomoLTa Ha Kbpna A panpepenere Taka, e HAMbAHO fia NOKPIBA MOBLPXHOCTUTE U Mpea-
MeTuTe, KoUTO TPAOBa f1a Ce fie3nHdeKLMpaT (4 HanpbCkBaKuA cbe Zeta 3 Foam ca JocTaTbuHM, 3a Aa e NOKpUe oL
010,25 m?). OcTasere npenapata Aa AeicTBa, NoCne OTCTpaHeTe Ae3MHOEKLIOHHATa eMyNCUA C Kbpna 1 U3vaKaiire
J1a 3CbXHe. AnTepHaTuBHo, Zeta 3 Foam Moxe [1a Ce Hanpbeka BbpXY Kbpra, € KOATO fia ce U3GbpLuaT noanexalute
Ha Jle3vHeKLMA NOBBPXHOCTY UnK NpeAmeTH. IPeropbyMTenHo e Aa Casate NOCOYEHUTe B TabnuLaTa CPOKoBe.
To-NpoAbMXUTENHOTO U3AaraHe 61 MOTNO A2 10Beze 10 ABATOCPOYHO Ha ™
MPEAYNPEXAEHUA, NPEANA3HYU MEPKU U YCNOBUA HA CbXPAHEHUE

To3u MpofiyKT e NpejjHa3Ha4eH 3a ynoTpe6a oT KBANMQULIPaHI ONEPaTOPH C NO3HAHHA OTHOCHO CHOTBETHNTE CTaH-
JapTv 3a 6e3onacHoct. M3non3Baiire npeunaaHM PKaBULY U OAXOAALLIM NIAYHM TIDRANA3HM CDEACTBA (NINC). Pabo-
Tete B J06pe nposeTp 0MaKoBKa Ha XNaHO 1 cyXo MACTo. W36arsaiite
KOHTaKTa C anyMUHUEBH, MECUHIOBM 1 Henempaum KenesHu NoBbPXHOCTH. He onyckaiiTe KOHTAKT Ha Zeta 3 Foam ¢
Apyrn 0 WM NOYKCTBALLM NPenapaTh, 0cobeHo ¢ anoHHu MMAB uam anpexuav (dopmanpexug, myta-
pangexug, rmuokcan u Ap.). EBEHTYanHu Manki pasnukit B apoMaTU3ipaHeTo ce SbIKAT Ha HANMYHETO Ha NPUPOAHI
apOMaTI U He e 0TPa3ABAT Ha KayecTBoTo Ha NpojiyKTa. (nef MbPBOHAYANHOTO 0TBAPAHE Ha TybaTa U NOCTaBAHe Ha
J103T0pa, APbXKTe Ty6aTa BbB BEPTUKANHO MONOXEHIe.

06pamm JAEHTANHU OHUTH

ET- i ihusti desinfitseerimis- ja p iga drnade invasii ja mitteinvasii medit-

siniscadmete pindadele. - ) H-BARAMNERAMETBEREREAATSEEHEREE DK,

Zeta 3 Foam on adehiiiivaba, ka sja laia jap dTanuselle  Zeta 3 Foam B— MR ER, TALMABNUS ZHEEREEN. RESEH
sobivusele Kse Zeta 3 Foam erit just selliste patslentldega kokku puutuvate MR R A Zeta 3 Foam BRER T oA ANHEACR MRS ENET S

pmdade desmﬁtseenmlseks ja puhaslamlseks mis on tundlikud alkoholil péhinevate lahuste keemilise mdju suhtes
d, sisemised nurgad, tugitoolid jms).

KOOSTIS
lOOgZeta 3 Foam nsaldah(] 315 gdlmetuul didekiitil-ammooniumkloriidi, 0,075 g alkiiiil-bensiiiil-dimetiiilammoo-

Ieta 3 putas ir daudzfunkcionals un lietosanai gatavs dezlnfekcuas un tirisanas lidzeklis bez Pateicoties
Ieta 3 Foam lieliskai saderibai ar dazadiem materialiem, to ipasi iesaka medicinas iekartu jutigu virsmu (rokturu,
iekséjo stiru, aprikojuma u.c.) dezinfekcijai péc katras pacienta pienemsanas reizes.

ASTAVS

100 g Zeta 3 Foam satur 0,315 g dimetildidecilamonija hlorida, 0,075 g
makivas vielas, piedevas, paligvielas un lidz 100 g ideni.

DARBIBAS SPEKTRS:

Baktericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae un E. coli tikai saskana ar Standarta EN 16615 prasibam) un pretraugu (C.
albicans), tuberkulocidi (M. terrae) iedarbiba 5 minatés, ka ari iedarbiba pret daziem virusiem (adenoviruss, rotaviruss,
noroviruss un visiem apvalka virusiem, tostarp HIV, HBV un HCV) 5 minatés. ledarbiba parbaudita saskana ar Standartu
EN 13727, EN 16615, EN 13697 EN 13624 un EN 14348 praﬂbam Viricida |edarb|ba parhaudha saskana ar standartu

ija hlorida, nejonu virs-

LIETOSANA

Izsmidziniet Zeta 3 Foam putas un ar salveti pilniba parklajiet dezinficéjamas virsmas un priekSmetus (lai parklatu
virsmu ar 0,25 m? laukumu, pietiek Cetras reizes izsmidzinat Zeta 3 Foam putas). Laujiet lidzeklim iedarboties, péc
tam notiriet dezinficgjoso emulsiju ar salveti un [aujiet virsmai nozdt. Zeta 3 Foam var izsmidzinat ari uz salvetes un
notirit ar to dezinfi c&jamas virsmas un platibas. leteicams ievérot tabula noraditos iedarbibas laikus. llgaka iedarbiba
ilgtermina var izraisit apstradato virsmu nolietosanos.

aineid, lisaaineid, abiaineid ja vett.

TOIMESPEKTER:

Bakteritsiidne (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae ja E. coli ainult vastavalt standardile EN 16615), parmlvaslane (Cal-
bicans), tuberkulotsiidivastane (M. terrae) 5 minutiga ja piiratud viirusevastane (adenoviirus, rotaviirus, noroviirus ja
koik imbrisega viirused, sealhulgas HIV, HBV ja HCV) 5 minutiga. Aktiivsust testitud vastavalt standarditele EN13727,
EN16615, EN13697, EN13624 ja EN14348. Virutsiidset toimet on testitud vastavalt standardile EN14476. Lisateavet
reaktsiooniaja ja efektiivsuse kohta leiate tabelist.

KASUTAMINE

Kasutage toodet Zeta 3 Foam ja hajutage see salvratikuga nii, et see kataks taielikult desinfitseeritavad pinnad ja
esemed (4 toote Zeta 3 Foam pihustust on piisav 0,25 m? pinna katmiseks). Laske mojuda, seejarel eemaldage desinfi
tseeriv emulsioon salvratiga ja laske kuivada. Teine vdimalus on pihustada Zeta 3 Foam salvrétile ja piihkida sellega
desinfi tseeritavaid pindu. Soovitatav on jargida tabelis néidatud aequ. Pikaajaline kokkupuude vdib pdhjustada t-
deldud pindade pikaajalist halvenemist.

HOIATUSED, ETTEVAATUSABINOUD JA SAILITUSTINGIMUSED

Kéesolev toode on mdeldud kasutamlseks kvalifi tseernud mmajatele kel on vastavad leadmlsed noutud ohutusstan-

dardite kohta. Kandke kaitsekindaid ja sobivat i Tegutsege hastl ruumis. Séilitage
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UK- 3ACIB AAN1A AE3IHOEKLYIT MEAUYHUX BUPOBIB 3ETA 3 OOAM.

TiHa inA Ae3iHEKLi Ta MUTTA Uy TAVBIX MOBEPXOHb MeAMUHIX BUPOGIB, LU0 He MICTUTb CUPTY.

3eta 3 Goam (Zeta 3 Foam) — we MuitHuii 3aci6 i 3aci6 Ana e3iHdeKuii, Wo He MiCTUTb anbAeriais, roToBuii 4o

BUKOPUCTAHHA Ta M€ WNPOKNii cneKTp Aif. 3aBAAKM CymicHoCTi 3 MaTepianamu 3eta 3 Goam (Zeta 3 Foam) ocobnuso
TbCA 404 Aenil il HCTpyMeHTY iB, KyTOBMX iB, CT0-

MaTONOIYHMX YCTaHOBOK TOLLI0.) B NepepBaX MiX NatjieHTamu.

CKNAD:

1007 (g) 3eta 3 Goam (Zeta 3 Foam) mictat 0,315 T (g) AuMeTun-Ainewn xnopuy amokito, 0,075 (g) ankin-6eH3un-gume-
TWI XNOPUAY aMOHil0, HEiOHHI MOBEPXHEBO-aKTUBHI 3acobu, AOMILLIKI, AONOMHI peyoBuM, Boaa 100 (g).

CREKTP Jyi:

baktepuumana (S. aureus, P. aeruginosa, . hirae Ta E. coli nuwe 3rigHo 3i ¢ EN 16615), api (@

npeameTy, Aki noTpi6Ho Ae3iHdikyBatu (4 po3nunexHa niku Zeta 3 Foam AocTaTHbo ANA noBepxHi nnowero 0,25 m?). lo3-
BOALTE PEYOBYHI NOAIATH, NICNA YOro 3iTPiTb Ae3iHAikylowy emybCilo CepBETKOIO | 3anWLLTe NoBepXHIo BicuxaTh. B AKocTi
anbTepHATVBI MOXHa BNopcHyTH 3eTa 3 Goam (Zeta 3 Foam) Ha cepBeTKy i NpoTepTU Heto NoBEPXHi Ta 06'ekTy, WO Ae3iH-
B Tabnuui. binble TpUBaNUil BIAUB MOXe NPU3BECTH A0

DikyloTbCA. P ] b Yacy,
JI0BIOYACHOTO NOTIPLUEHHS CTaHy 06poBAEHIX NOBEPXOHD.
NONEPEAXKEHHA, 3ANOBIKHI 3AXO/11 TA YMOBY 36EPITAHHA:

MpoayKT Npu3HaueHuii ANA BUKOPUCTAHHA KBaNiGiKOBAHIM NEPCOHANOM, 03HailoMNeHIM i3 HeobXiAHUMI 3axofiamit 6e3-
nekw. BukopucToByiiTe 3axcHi pykasiukv Ta sinnoBiai 313. Mpaioiite B AoGpe nposiTpioBaHoMy NpuMiLLieHHi. 30epiraiite
NPOAYKT PeTenbHo 3aKPUTVM, Ha (BIXKOMY NOBITPi B CyXoMy MicLi. YHUKaiiTe KOHTaKTY 3 NOBEPXHAMY 3 anioMiHito, naTyHi Ta
HeneroBaHoro 3anisa. YHukaite konTakTy 3eta 3 Goam (Zeta 3 Foam) 3 iHiwumu eindekuiitHumm abo muitHumm 3acobamu,
0c06NMBO 3 NPOAYKTAMM, LLJO MICTATb HeioHHi MOBEPXHeBO-aKTUBHI peyoBMHY abo anbAeriau (Gopmanbaerig, rmyTapansb/e-
rifi, rioKcanb, i T.n.). byab-Aika He3HauHa flerka 3MiHa apomary HasBHICTIO B CKNaai HaTypabHIX apomaTu3aTopis i He

3arpoxye AKocTi npogykTy. Micna Toro, AK KoHTefiHep Bi it B

it annikatop, 36epi y Bep
NONOXeHH.

BUK/TIOYHO ANA NPOOECIAHOTO BUKOPUCTAHHA
MOACHEHHA CUMBOIB 3A3HA YEHWUX HA MAPKYBAHHI:

Bupo6Huk

Kopucryiiteca icTpyKuieto i3 3acTocyBaHHs

o Kop naprii

Bukopucratn o

06MexeHHA Temnepatypu

Homep 3a katanorom

- B~wl BE

T‘ 36epiraTi & cyxomy micui
c E o123 Mapkysanta CE
f ' } MonepekeHrs

2
A

3aXuLLaTI Bif COHAYHOTO CBITNA

N
A

XimiuHi peyoByHM 1140 BUKNMKAIOTb MOJPa3HEHHA LLKIpH Ta 0Yeit

Ao

3HaK BiANoBIAHOCT TeXHiuHOMY pernamenTy Pocii

3HaK BiZNOBIZHOCTi TeXHIYHUM PernamenTam YKpaini 3 ifeHTudikawiitnum
HOMEPOM OpraHy 3 OLiHKY BiANOBIAHOCTI

ZHERMACK S.p.A. Via Bovazecchino, 100, 45021 Badia Polesine (Ro), Italy
KEPMAK C.n.A. Bia boaseuito 100, 45021, bagia Monesike (PO), Iranis

albicans), Tybepkynouunana (M. terrae) 3a 5 XBUNUH il 00MexeHa BipycoLiAHa (aaeHoBIpyC, poTasipyc, HOPOBIpyC it yci
Bipycu 3 000n0HKot0, BKA0YHO 3 BIT, HBV Ta HCV) 3a 5 XBUnuH. AKTUBHICTb NpoTeCTOBaHa BIANOBIAHO A0 CTaHAAp-
TiB EN13727, EN16615, EN13697, EN13624 Ta EN14348. BipyunaHa akTuBHICTb TeCTyeTbCA BiAnoBiaHo Ao EN14476.
binbLu AeTanbHa iHhopmaLia npo yac peakyi Ta eheKTUBHICTb HaBeAeHa B TabauLi.

3ACTOCYBAHHA:

Po3nunitb niky Zeta 3 Foam i po3noginiT i 3a A0MOMOrolo CepBETKM Tak, 106 BoHa MOBHICTIO NOKPUNa NOBEPXH it

/i npeACTaBHMK B YKpaiHi:

TOB «Kpatia MeaTexHika»

04107, m. Kuig, Byn. barrosyTiscbka, 6ya. 17-21, Ykpaia
Ten.:080021-52-32

EnekTpoHHa nowrta: uarep@cratia.ua

[lata ocTaHHbOroO NepernAay iHCTPYKWT i3 3acTocyBaHHa: 06.2024.
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Zeta 3 Foam

This product has been designed for use by qualified operators with knowledge of the required safety standards. Use pro-

RANGE OF ACTION tective gloves and appropriate PPE. Operate in well-ventilated areas. Store the closed container in a cool dry place. Avoid DE - Alkoholfreies Sc infektions- und Reini | fiir empfindliche invasive und nicht invasive
Reference standard Reaction Time contact with aluminium, brass and unalloyed iron surfaces. Prevent Zeta 3 Foam from coming in contact with other disin- Oberflachen von Medlzmprodukten
Efficacy (microorganisms) Tests carred out i dirty condit (minutes) fectants or cleaners, particularly with anionic or aldehyde surfactants (formaldehyde, glutaraldehyde, glyoxal, etc.). Any Zeta 3 Foam ist ein aldehydfreies gebrauchsfertiges Desinfektions- und Reini | mit breitem Wirk k
ly conditions. minutes slight difference in the perfume is due to the presence of natural fragrance and does not jeopardise quality of the product. rum. Durch seine ausgezeichnete Vertréglichkeit mit den Materialien wird Zeta 3 Foam besonders filr die Desinfektion
Bactericidal (SEaﬁIEUS) Ex };25' EN16615%, 5 Once the container has been opened and the applicator inserted, keep in a vertical position. von empfindlichen Flichen von Medizinprodukten zwischen zwei Patienten empfohlen (Handstiicke, Winkelstiicke,
irae inheiten, usw.).
- X EN 13624, EN 16615 FR - Mousse désinfectante et nettoyante sans alcool pour surfaces délicates invasives et non invasives de dispositifs ZUSAMMENSETZUNG
Yeastiidal (C. albicans) EN13697 ' 5 médicaux. 1009 Zeta 3 Foam enthalten 0,315 g Didecyl-dimethyl hlorid, 0,075 g Alkyl-benzyl-dimethyt umchlorid, nicht-
N Ieta 3 Foam est un désinfectant et détergent sans aldéhydes, prét a l'emploi et & large spectre d‘action. En raison de fonische Tenside, Additive, Hilfs-stoffe und Wasser.
Tyb_erculo_cldﬂ (M. terrae) EN14348 5 sa trés bonne compatibilité avec les matériaux, Zeta 3 Foam est particulierement conseillé pour la désinfection entre WIRKUNGSSPEKTRUM
Limited Virucidal ) chaque patient des surfaces délicates de dispositifs médicaux (pieces a main, contre-angles, units etc.) Bakterizid (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli nur fiir EN 16615), Lieviticida (C. albicans), Tuberkulizid (M. terrae) in 5
(emm"g;m}?:s'":;( ﬁj%z’:j“;‘lvsHaB"\fﬂL How EN 14476 5 COMPOSITION Minuten und begrenzt viruzid (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus und alle behiillten Viren, einschlieBlich HIV, HBY, HCV)in 5

*E. coli included.

IT - Schiuma disinfettante e detergente senza alcol per superfici delicate di dispositivi medici invasivi e non invasivi.
Zeta 3 Foam e un disinfettante e detergente senza aldeidi, pronto all'uso ad ampio spettro d'azione. Per la sua ottima
compatibilita con i materiali, Zeta 3 Foam e particolarmente consigliato per la disinfezione tra un paziente e l'altro, di
superfici delicate di dispositivi medici (manipoli, contrangoli, riuniti, ecc...).

Composizione:

100 g diZeta 3 Foam ¢ 0,315 g di dimetil-didecil

cloruro, tensioattivi non ionici, additivi, ausiliari ed acqua q.b. a 100.
Spettro d'azione:

Battericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli solo per EN 16615), Lieviticida (C. albicans), Tubercolicida (M. ter-
rae) in 5 minuti e Limitatamente Virucida (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus e tutti i virus incapsulati, inclusi HIV, HBV,
HCV) in 5 minuti. Le attivita sono testate in conformita alle norme EN13727, EN16615, EN13697, EN13624, EN14348.
L'attivita virucida e testata in conformita alla norma EN14476. Per maggiori dettagli su tempi di azione ed efficacia
fare riferimento alla tabella.

Uso:

Spruzzare Zeta 3 Foam e stenderlo con una salvietta fino a coprire le superfici e gli oggetti da disinfettare (4 spruzzate di
Zeta 3 Foam permettono di coprire una superficie di 0,25 m?). Lasciare agire, quindi rimuovere l'emulsione disinfettante
con una salvietta ed infine lasciar asciugare. In alternativa, e possibile spruzzare Zeta 3 Foam su una salvietta e passarla
sulle superfici o gli oggetti da disinfettare. Si consiglia di seguire i tempi indicati nella tabella. Esposizioni per tempi pitl
lunghi potrebbero portare ad un deterioramento a lungo termine delle superfici trattate.

Avvertenze, precauzioni e condizioni di conservazione

Il prodotto & destinato allimpiego da parte di operatori qualificati, con conoscenza delle dovute norme di sicurezza.
Utilizzare quanti protettivi e DPI appropriati. Operare in locali ben aerati. Conservare il prodotto ben chiuso, al fresco
eall'asciutto. Evitare il contatto con superfici in alluminio, ottone e ferro non legato. Evitare il contatto di Zeta 3 Foam
con altri disinfettanti o detergenti, in particolar modo contenenti tensioattivi anionici o aldeidi (formaldeide, glutaral-
deide, gliossale, etc.). Eventuali lievi differenze di profumazione sono dovute alla presenza di fragranze naturali e non
pregiudicano la qualita del prodotto. Una volta aperto ed inserito erogatore mantenere la tanica in posizione verticale.

loruro, 0,075 g di alchil-benzil-dimetil ammonio

EN - Alcohol-free foam spray disinfectant and cleaner for delicate invasive and not invasive medical device surfaces.
Ieta 3 Foam is a disinfectant and cleaner free from aldehydes, ready-to-use and with a broad spectrum of action. Its
excellent compatibility with materials makes Zeta 3 Foam particularly suitable for the disinfection between patients of
delicate medical device surfaces (handpieces, contra-angles, dental units, etc.).

Composition:

100 g of Zeta 3 Foam contains 0.315 g dimethyl-didecyl-ammonium chloride, 0.075 g alkylbenzyl-dimethyl ammoni-
um chloride, non-onic surfactants, additives, auxiliaries and water to 100 g.

Range of action:

Bactericidal (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae and E. coli only in compliance with EN 16615), Yeasticidal (C. albicans), Tu-
berculocidal (M. terrae) in 5 minutes and limited Virucidal (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus and all enveloped viruses,
including HIV, HBV and HCV) in 5 minutes. Activity tested in compliance with EN13727, EN16615, EN13697, EN13624
and EN14348. Virucidal activity is tested in accordance with EN14476. For further details on reaction time and effecacy,
please refer to the table.

Use:

Dispense Zeta 3 Foam and use a wipe to spread it so that it completely covers the surfaces and objects to be disinfected
(4 sprays of Zeta 3 Foam are sufficient to cover a surface area of 0.25 m?). Leave it to work, then remove the disinfecting
emulsion with a tissue and finally leave to dry. Alternatively, it is possible to spray Zeta 3 Foam on a tissue and wipe it over
surfaces and areas to be disinfected. It is recommended to follow the times indicated in the table. Exposures for longer times
could lead to a long-term deterioration of the treated surfaces.

Warnings, precautions and conservation conditions

100 g de Zeta 3 Foam contiennent 0,315 g de chlorure de didécyl diméthyl ammonium, 0,075 g chlorure d'alkyl-benzyl-
diméthylammonium, tensioactifs non ioniques, additifs, auxiliaires et eau .. 100.

SPECTRE D'ACTIVITE

Bactéricide (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli seulement pour EN 16615), Levuricide (C. albicans), Tuber-
culocide (M. terrae) en 5 minutes et virucide a spectre limité (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus et tous les virus
enveloppés, y compris HIV, HBV, HCV) en 5 minutes. Les actions sont testées conformément aux normes EN13727,
EN16615, EN13697, EN13624, EN14348. Lactivité virucide a été testée conformément a la norme EN14476. Pour
plus de détails sur le temps de réaction et Iefficacité, veuillez consulter le tableau.

UTILISATION

Vaporiser Zeta 3 Foam et |‘étendre avec une lingette sur les surfaces et les objets a désinfecter (4 pulvérisations de
Ieta 3 Foam permettent de couvrir une surface de 0,25 m?). Laisser agir, puis retirer ['émulsion désinfectante avec
une lingette et laisser sécher. Il est également possible de vaporiser Zeta 3 Foam sur une lingette et de la passer sur
les surfaces ou les objets a désinfecter. Nous vous recommandons de suivre les temps indiqués dans le tableau. Des
expositions prolongées pourraient provoquer une détérioration a long terme des surfaces traitées.
RECOMMANDATIONS, PRECAUTIONS ET CONDITIONS DE CONSERVATION

Le produit doit étre utilisé par un opérateur qualifi €, formés aux normes de sécurité. Porter des gants et des EPl appropriés.
Travailler dans des locaux bien aérés. Conserver le produit bien fermé, dans un endroit sec et frais. Eviter tout contact avec
les surfaces en aluminium, en laiton et en fer non allié. Eviter tout contact de Zeta 3 Foam avec d‘autres désinfectants ou
nettoyants, en particulier ceux contenant des tensioactifs anioniques ou des aldéhydes (formaldéhyde, glutaraldéhyde,
glyoxal, etc.). Les fragrances naturelles utilisées peuvent produire un parfum légerement différent mais elles n'en compro-
mettent pas la qualité. Une fois le bidon ouvert et le bouchon distributeur inséré, conserver en position verticale.

ES - Espuma desinfectante y detergente sin alcohol para superficies delicadas de di médicos invasivos y

Zeta 3 Foam es un desinfectante y detergente sin aldehidos listo para usar conun amplio espectro de accion. Zeta 3
Foam por su dptima compatibilidad con los materiales, resulta especialmente aconsejado para la desinfeccidn entre
pacientes de las superficies de los dispositivos médicos (piezas de mano, contra-angulos, sillones dentales, etc.).
COMPOSICION

100 g de Zeta 3 Foam contienen 0,315 g de dimetil-didecil-amonio doruro, 0,075 g de alquil-bencil-dimetil amonio cloruro, tensioac-
tivos no dnicos, aditivos, coadyuvantes y agua sufi ciente para alcanzar los 100 g.

Espectro de accion:

Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, E. coli solo para EN 16615), Levuricida (C. albicans), Tubercolicida (M.
terrae) en 5 minutos y Virucida limitado (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus y todos virus envueltos, incluidos VIH, VHB,
VHC) en 5 minutos. Los procesos se han probado de acuerdo con las normas EN13727, EN16615, EN13697, EN13624 y
EN14348. La actividad virucida se comprueba de acuerdo con la norma EN14476. Para obtener mds informacidn sobre
el tiempo de reaccion y la eficacia, consulte la tabla.

S

Pulverice Zeta 3 Foam y extiéndalo con una toallita hasta que las superficies y objetos que desea desinfectar queden
cubiertas (4 pulverizaciones de Zeta 3 Foam permiten cubrir una superficie de 0,25 m?). Déjelo actuar y después elimine
la emulsion desinfectante con una toallita y deje secar. Como alternativa, puede pulverizar Zeta 3 Foam sobre una
toallita y pasarla por las superfi cies y los objetos que desinfectar. Se recomienda respetar los tiempos indicados en
la tabla. La exposicion durante un tiempo superior podria causar el deterioro a largo plazo de las superficies tratadas.
ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES Y CONDICIONES DE CONSERVACION

El producto ha de ser usado por trabajadores cualifi cados y en conocimiento de las normas pertinentes de sequri-
dad. Utilice guantes de proteccion y EPI adecuado. Trabaje en locales perfectamente ventilados. Conserve el producto
bien cerrado, en un lugar fresco y seco. Evite el contacto con superficies de aluminio, bronce y hierro sin alear. Evite el
contacto de Zeta 3 Foam con otros desinfectantes o detergentes y, en particular, con los que contengan tensioactivos
aniénicos o aldehidos (formaldehidos, glutaraldehidos, glioxal, etc.). Cualquier leve diferencia en el perfume se debe a
la presencia de fragancias naturales y no perjudica la calidad del producto. Una vez abierto y colocado el dispensador
mantener el bidon en posicidn vertical.

Minuten. Die Aktivitéten werden in Ubereinstimmung mit den Normen EN13727, EN16615, EN13697, EN13624, EN14348
getestet. Die viruzide Aktivitdt wird in Ubereinstimmung mit EN14476 getestet. Weitere Einzelheiten zur Reaktionszeit und
Wirksamkeit entnehmen Sie bitte der Tabelle.

GEBRAUCH

Zeta 3 Foam aufspriihen mit einem Tuch auf den betroffenen Oberflachen verteilen, bis die zu desinfizierenden Ober-
fléchen bedeckt sind (4 Aufspriihungen von Zeta 3 Foam reichen fiir die Abdeckung einer Fléiche von 0,25 m?). Einwir-
ken lassen, dann die desinfi zierende Emulsion mit einem Tuch abwischen und trocknen lassen. Alternativ kann man
Zeta 3 Foam auf ein Tuch spriihen und damit die zu desinfi zierenden Flachen und Gegenstande abwischen. Es wird
empfohlen, die in der Tabelle angegebenen Zeiten einzuhalten. Eine langere Einwirkzeit kannte zu einer langfristigen
Verschlechterung der behandelten Oberfléchen fiihren.

WARNHINWEISE, VORSICHTSMASSNAHMEN UND AUFBEWAHRUNGSBEDINGUNGEN

Das Produkt ist fiir den Gebrauch durch fachkundige Personen bestimmt, die von den bestehenden Sicherheitsnormen
Kenntnis haben. Verwenden Sie Schutzhandschuhe und geeignete PSA. In qut beliifteten Raumen verwenden. Das
Produkt gut verschlossen, kiihl und trocken aufbewahren. Vermeiden Sie den Kontakt mit Oberflachen ausAIuminium,
Messlng und unleglenem Eisen. Den Kontact von Zeta 3 Foam mit anderen Desinfektions- oder Reini itteln

NL - Alcoholvrij desinfectie- en reinigingsmiddel in schuimvorm voor delicate invasieve en niet-invasieve opperviakken
van medische hulpmiddelen.

Zeta 3 Foam is een desinfectie- en reinigingsmiddel zonder aldehyden, klaar voor gebruik en met een breed werkmgs-
spectrum. Vanwege zijn uitstekende compatibiliteit, is Zeta 3 Foam bijzonder voor de snelle h

Qdvelec luxplku’)v GUOKEUGV.
To Zeta 3 Foam eivat éva amolupavtiko kat kaBaptotiko xwpic ahdelidec, étotyio mpog xprion kat e eupl dopa dpdan.
Noyw ¢ e€atpetikic tou oupBatoTTac pe Ta UNd, To Zeta 3 Foam eivat evbedetypévo yia v uno)\uuavun uzm{u

dexlnfeme en remlglng tussen de ene en de andere patiént van delicate oppervlakken van medische hulpmiddelen
felstoelen etc....

SAMENSTELLING

100 g Zeta 3 Foam bevat 0,315 g dimethyl-didecyl-ammoni-umchloride, 0,075 g alkyl-benzyl-dimethyl ammoniumchloride, nietio-
nische oppervlakte-actieve stoffen, additieven, hulpstoffen en water.

WERKINGSSPECTRUM

Bacteriedodend (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae en E. coli alleen in overeenstemming met EN 16615), Gistdodend (C.

0o uuszvmvmv PAVEIWV aTPIKGV pnyavnpdTev (xeipohaBéc, ywviakés yetpohap p
pnxavijpata KM...)

IYNOEIH

100 g Zeta 3 Foam nepiéyouv 0,315 g xhwpidto Sidexuho-Gipebul 00759 b QHGVIO,

lovikd Taotevepyd, mpooBeta, ékdoxa kat vepd éuwg ta 100.

(OAIMA APAZHZ

Bakmptokovo (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae kat E. coli povo obpgwva yie to mpotumo EN 16615), Cupoktovo (C.
albicans), tpuu(momvo (M terrae) usS)\smu Kat meplopiopiévo toktovo (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus kat ohot

albicans), Tuberculocide (M. terrae) in 5 minuten en beperkt Virusdodend (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus en alle om-
hulde virussen, inclusief HIV, HBV en HCV) in 5 minuten. Activiteit getest in overeenstemmlng met EN13727, EN16615,
EN13697, EN13624 en EN14348. De vi e werking is getest EN14476. Zie de tabel voor meer
details over de reactietijd en de werkzaamheid.

GEBRUIK

Doseer Zeta 3 Foam en gebruik een doekje om het te verspreiden zodat het de oppervlakken en voorwerpen die ge-
desinfecteerd moeten worden volledig bedekt (4 spuitbewegingen Zeta 3 Foam zijn voldoende om een oppervlakte
van 0,25 m? te bedekken). Laat inwerken en verwijder vervolgens de desinfecterende emulsie met een doekje en laat
opdrogen. Als alternatief kan Zeta 3 Foam op een doekje worden gespoten, waarmee de te desinfecteren oppervlakken
of voorwerpen worden afgenomen. Het verdient aanhevellng dein de tabel aangegeven tijden aan te houden. Bloot-
stelling gedurende langere tijd kan leiden tot een langd handelde oppervlakken.
WAARSCHUWINGEN, VOORZORGEN EN BEWAAROMSIANDIGHEDEN

ol Tov HIV, HBV kat HCV) og 5 hemd. Dokipaopévn 5paomplorma [T
va e w nporuna EN13727 EN16615 EN13697, EN13624 kat EN14348. H toktovog Spaan okipalerar abpguva pe
o mpotumo EN14476. Tia meploodTepeq NemToppELeg OKETIKA |ie T Xpvo avTidpaong kat TV anoteNeopatikomta,
avatpé€Te oTov Tivaka.

XPHIH

Maveipete Tov agpo Zeta 3 kat xpnotpomoiote éva pavin\akt yia va Tov amhoete £1ot Gote va Kahopel mijpw Tiq
€MaveleC Kal Ta avTikeijleva mou mpokettat va anohupavBoly (4 Pekaopiof agpol Zeta 3 apkoly yia Ty kdAuyn emepd-
velag 0.25 m?). Agriote o va Spdoel, a@aIpéoTe To amONUPAVTIKO YaAAKTWHA Je €va PavTINGKI Kl agrioTe Ty empd-
VELa va oTEYV@OEL MapopeTIKa, pmopeite va PekdoeTe To Zeta 3 Foam o éva pavtihakt Kaiva KaBapioete TI¢ em@aveles
1a {eva mpoc anoAvpavon. Zuviotdra va Beite ToUC Ypovou Mou avagépovtat oTov mivaka. H ékBean

apparater.
Zeta 3 Foam ér ett desinfektions- och rengdringsmedel fritt fran aldehyder, férdigt att anvanda och med ett brett verk-
ningsspektrum. Tack vare en optimal kompatibilitet med materialen, ar Zeta 3 Foam lampligt for en desinfektion och
rengdring mellan en patient och en annan av ytorna pa medicintekniska produkter (skaft, fotdljer, vinkelstycken, osv.).
SAMMANSATTNING

100g Zela3 Foam innehdllero, 31Sg dimetyl- dlde(yl ammonlumklond 0 075 g alkyl-bensyl-dimetyl

niepepbiBax Mexay naLyeHTamit.
COCTAB

100 Zeta 3 Foam cofiepxar 0,315 r auMeTUA-AuALMA Xnopuga ammokua, 0,075 r ankun-6eH3un-aumeTn xnopuaa
aMMOHUS, HEOHHbIE MOBEPXHOCTHO-KTUBHbIE CPEAICTBA, A06ABKI, BINOMOTATENbHbIE BELLECTBA, OCTaNIbHOE BOAA.
CMEKTP AEACTBUS:

id, icke-jonisk
VERI(NINGSGRAD
dodande (S. aureus, P. aerugi E. hirae och E. coli endast i enlighet med SS-EN 16615), jastdddande (C. al-

bicans), tuberkulindddande (M. terrae) pa fem minuter och begrénsat virucid (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus och alla
héljeforsedda virus, inklusive HIV, HBV och HCV) p& fem minuter. Aktiviteten har testats i enlighet med SS-EN13727,
S-EN16615, S-EN13697, S-EN13624 och S-EN14348. Viirucidal aktivitet testas i enlighet med SS-EN14476. For ytterliga-
e information om reaktionstid och effekt, se tabellen.
ANVANDNING

Fordela Zeta 3 Foam och anvind en torkduk for att sprida ut produkten sd att den helt técker de ytor och foremél som
ska desinficeras (fyra sprayningar av Zeta 3 Foam réicker for att tacka en yta pa 0,25 m?). Ldt verka ta darefter bort den
desinfekterande emulgeringen med en servett och It den sedan torka. Spruta alternativt Zeta 3 Foam pd en servett
och stryk den dver ytorna och foremélen som ska desinfekteras. Det rekommenderas att folja de tider som anges i
tabellen. Exponering under langre tid kan leda till en langsiktig forsémring av de behandlade ytorna.
VARNINGAR, FORSIKTIGHETSATGARDER OCH FORVARINGSVILLKOR

Produkten ska anvindas av kvalifi cerade operatdrer som kanner till de gallande sakerhetsfareskrifterna. Anvénd

kyddshandskar och lamplig personlig g. Arbeta i val venti omraden. Forvara produkten val

Yia peyahitepo xpovikd Staotnpa 8 Jimopouae va odnynoel oe pBopd Twv
MPOEIAOMOIHZEIZ, METPA NPOOYAAZHE KAI SYNOHKEE AIATHPHEHE
To mpoiov npuopllam yia xpnun ano e€edIKe}IéVo TPOOWIKG ToU YVwpiCel Toug GVOVKOIOU( Kavoveg uogoa)\sm(

Het product is bestemd voor gebruik door gekwalifi ceerde operatoren, met kennis van de vereiste
schriften. Gebruik beschermende handschoenen en geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Ga in goed
geventileerde ruimtes te werk. Bewaar het product goed afgesloten op een koele en droge plaats. Vermijd contact

dere solchen, die anionische Tenside oder Aldehyde enthalten (Formaldehyd, Glutaraldehyd, Glyo-
xal, usw.). Eventuelle leichte Unterschiede im Duft sind auf die vorhandenen natiirlichen Duftstoffe zuriickzufiihren
und beeintréchtigen nicht die Qualitét des Produkts. Nach dem Offnen und Einsetzen des Spenders muss der Kanister
immer senkrecht stehen.

PT - Espuma desinfetante e detergente sem dlcool para superficies delicadas de dispositivos médicos invasivos e nao
invasivos.

Zeta 3 Foam € um desinfetante e agente de limpeza isento de aldeidos, pronto a usar e com uma ampla gama de agao.
Dada a sua dtima compatibilidade com os materiais, Zeta 3 Foam é particularmente recomendado para desinfecao en-
tre dois pacientes das superficies delicadas de dispositivos médicos (brocas, contra-angulos, cadeiras de dentista, etc..
COMPOSICAO

100 g de Zeta 3 Foam contém 0,315 g de dloreto de dimetil didecil amanio, 0,075 g de cloreto de alquil benzil dimetil
amdnio, tensioactivos ndo-ionicos, aditivos, auxiliares e gua q.b.a 100.

RAI0 DE ACAO

Bactericida (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae e E. coli apenas de acordo com a norma EN 16615), levuricida (C. albicans),
tuberculicida (M. terrae) em 5 minutos e virucida limitada (adenovirus, rotavirus, norovirus e todos os virus com enve-
lope, incluindo VIH, VHB, VHC) em 5 minutos. As atividades séo testadas de acordo com as normas EN13727, EN16615,
EN13697, EN13624 e EN14348. A atividade virucida € testada de acordo com a EN14476. Para mais informagdes sobre
o tempo de reagao e eficécia, consulte a tabela.

UTILIZACAO

Aplique Zeta 3 Foam e use um toalhete para o espalhar de forma a cobrir totalmente as superficies e objetos a desin-
fetar (4 pulverizagdes de Zeta 3 Foam séo suficientes para cobrir uma superficie de 0,25 m?). Deixe actuar, a seguir, re-
mova a emulsao desinfectante com um toalhete de papel e, por fi m, deixe secar. Como alternativa, pode-se pulverizar
Zeta 3 Foam para um toalhete de papel e passa-lo sobre as superficies ou os objecto s a desinfectar.

Recomenda-se que siga os tempos indicados na tabela. Exposicdes durante periodos superiores pode levar a uma
deterioracdo a longo prazo das superficies tratadas.

AVISOS, PRECAUGOES E CONDICOES DE CONSERVACAO

0 produto destina-se a ser utilizado por operadores qualif cados, que conhegam as normas de seguranca aplicaveis.
Use luvas de protecao e equipamento PPE adequado. Opere em locais com boa ventilagdo. Mantenha o produto bem
fechado, em local fresco e seco. Evite o contacto com superficies em aluminio, latao e ndo ligadas. Evite o contacto
de Zeta 3 Foam com outros desinfectantes ou detergentes, em particular com tensioactivos anidnicos ou aldeidos
(formaldeido, glutaraldeido, glioxal, etc.). Eventuais leves diferengas de aroma sao devidas a presenca de fragrancias
naturais e ndo prejudicam a qualidade do produto. Apds o recipiente ter sido aberto e inserido o aplicador, manté-lo
em posicdo vertical.

met aluminium, messing en de ijzeren oppervlakken. Voorkom het contact van Zeta 3 Foam met andere
desinfectantia of reinigingsmiddelen, met name middelen die anionische oppervlakte-actieve stoffen of aldehyden
bevatten (formaldehyde, glutaraldehyde, glyoxal, etc.). Eventueel lichte parfumverschillen zijn toe te schrijven aan
de aanwezigheid van natuurlijke geuren en compromit-teren niet de kwaliteit van het product. Zodra de jerrycan is
geopend en het kraantje is aangebracht, moet de jerrycan in verticale stand worden gehouden.

Fl- Alkoholiton desinfiointi- ja pesuvaahto |nvasuvmenja el |nva5||V|sten Iaaklnnalllsten Iamelden herkille plnnmlle
Ieta 3 Foam on aldehydeja sisaltaméton kaytto ] jonka ktri on laaja.
Zeta 3 Foam soveltuu erittdin hyvin vastaanotolla kéytettyjen vélineiden (kamkappalee‘( kulmakappaleet, tuolit jne.)
arkojen pintojen desinfiointiin aina potilaiden vlilla.
AINESOSAT
100 g Zeta 3 Foam vaahtoa sisal
mKloridia, ionittomia pinta-akii
TOIMINTAKENTTA
BBakteereja tappava (S. aureus, P. aeruginosa, . hirae ja E. coli vain standardin EN 16615 mukaisesti), hiivaa tappava (C. albicans),
tuberkulosidinen (M. terrae) viidessa minuutissa ja rajoitetusti viruksia tappava (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus ja kaikki vaipalliset
virukset, mukaan lukien HIV, HBV ja HCV) viidessa minuutissa. Teho on testattu standardien EN13727, EN16615, EN13697, EN13624
ja EN14348 mukaisesti. Viruksia tappava toiminta on testattu standardin EN14476 mukaisesti. Katso lisétietoja reaktio-
ajoista ja tehokkuudesta taulukosta.
KAYTTO
Annostele Zeta 3 Foamia ja levita se liinalla niin, etta se peittaa kokonaan desinfioitavat pinnat ja kohteet (4 suihketta
Ieta 3 Foamia rii eittimadn 0,25 m”n alueen). Anna aineen vaikuttaa vahintéan 1 minuutin ajan ja poista de-
sinfiointiaine taman jalkeen paperipyyhkeelld ja anna pinnan kuivaa. Vaihtoehtoisesti voit suihkuttaa Zeta 3 Foam
vaahtoa paperipyyhkeelle ja pyyhkia desinfi oitavan alueen tai vélineen pinnan sillé. Noudata taulukossa ilmoitettuja
aikoja. Pidemmat vaikutusajat voivat aiheuttaa késiteltavien pintojen huononemista pitkalla aikavalilla.
HUOMIOITA, VAROITUKSIA JA SAILYTYS
Tuotetta saavat kayttaa ainoastaan ammattlhenkllot jotka tuntevat aineen kayttoon liittyvat turvastandardit. Kéyta
isi henkllc j Varmista, etté aineen kayttopalkan ||mast0|nt| on riittévan hyva.

0315 g dimetyyli- dldekyyh -ammoniumkloridia, 0, 0759 alkyyll -dimetyyli-bentsyyli ammoniu-

aineita lisdaineita, tayteaineita ja vetta

pintojen kanssa. Varmista, ettei Zeta 3 Foam vaahmjoudu kosketuksiin muiden desmﬁ ointiaineiden tai pesuaineiden
kanssa varsinkaan silloin, jos ne 5|saltavat anionisia pinta-aktiivisia aineita tai aldehydeja (formaldehydi, glutaralde-
hydi, glyoksaali jne.). Mahdolli k johtuvat | Ilisista f ista eivitkd ne vaikuta tuotteen
laatuun. Pida sdilid pystyasennossa sen jalkeen, kun olet aukaissut sen ja asettanut annostelijan paikoilleen.

L8

yavria kat katdMnha MATL. Epyulzm o€ ka\d uEpl(op{vu XWpo. Atapeite To mpoidv
xald K)\zlopsvo o 8poagpo Kat oTeyo XOpo. AToguyeTe TV enaq e em@dvetes and ahoupivio, opeixahko kat i
Kpapatwjiévo 0ionpo. Amogyete Ty enagn Tov Zeta 3 Foam e aMa anohupiavtika 1y kaBapioTikd kau e1dikoTepa e
TIPOIOVTA IOV TEPLEKOLY QVIOVIKG pya 1y ahdetidec (poppardetidn, y\ \G€00N, yAuo&An KT.). Tuyov eha-
@péc Slagoporotoelg 010 Gpwpa opeiovial aTY Mapousia PUOIKWY apwpdTwy mov Sev EmBapivouy T oloTNTa
Tou mpoidvtoc. Agol To avoifete kat TomoBeTiioeTe To aTopIo Mapoyric, dlatnprioTe To doyeio o katakdpugn Béon.

DA - Desinficerende og rensende skum uden alkohol til falsomme invasive og ikke-invasive overflader pa legeanord-
ninger.

Zeta 3 Foam er et desinfektions- og rengeringsmiddel uden aldehyder, der er klar til brug og har et bredt virknings-
spektrum. Pa grund af sin store kompat|b|||tet med alle typer matenaler anbefales Zeta 3 Foam specielt til hurtig

desinficering af falsomme overflader pa | kker, stole osv.).

SAMMENSATNING

1009 Zeta 3 Foam mdeholderOﬂSgdldet,. dimethyl- id, 0,075 g alkyl-benzyl-dimethyl i id,ikke-io-
niske overfl adeaktive stoffer, il hjzelpestoff vgvanuefterbehovoptlHOO
VIRKNINGSGRAD:

(S. aureus, P. aerugi E. hirae og E. coli kun i Ise med EN 16615), d
(C. albicans), tuberkulocidal (M. terrae) pa 5 minutter 0g begreenset virusdraebende (adenovirus, rotavirus, norovirus)
og alle indkapslede vira, inklusive HIV, HBV og HCV) pa 5 minutter. Aktivitet testet i overensstemmelse med EN13727,
EN16615, EN13697, EN13624 og EN14348. Virucidal aktivitet er hlevet testet i henhold til EN14476. Henvis til den
nedenstaende tabel for yderligere oplysni og
BRUGSANVISNINGER
Kom Zeta 3 Foam pa og brug en serviet til at sprede det, sa det daekker de overflader og genstande, der skal desin-
ficeres, helt (4 sprojt Zeta 3 Foam er tilstraekkeligt til at dzekke et overfladeareal pa 0,25 m?). Lad det virke, og fier
derefter den desinficerende emulgering med en handserviet, og lad fladen torre. Det er ogsa muligt at sprojte Zeta
3 Foam pa en handserviet, som sa fores henover de overflader eller genstande, der skal desinficeres. Det anbefales
at folge de tidsrum der vises i tabellen. Eksponeringer over lngere tid kan medfare en langsigtet svaekkelse af de
behandlede overflader.
ADVARSLER, FORHOLDSREGLER 0G OPBEVARINGSFORHOLD
Produktet ma udelukkende anvendes af operatrer, der rader over den fomadne kompetence og har kendskab til de
geldende sikkerhed: Anvend beskyttelseshandsker og egnede personlige vaernemidler. Arbejd pa steder med
god udluftning. Opbevar produktet pa et lukket, keligt, tart sted. Undga kontakt med aluminium, messing 0g. ule-
gerede jernoverflader. Sorg for, at Zeta 3 Foam ikke kommer i kontakt med andre desinfi cerings- eller

tillsluten, pd en sval och torr plats. Undvik komakt med ymr av alumlmum massmg och olegerat jam. Se till att Ieta
3 Foam inte kommer i kontakt med andra | eller |, speciellt med anj el-
ler aldehydinnehéllande ytaktiva amnen (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal, osv.). Smérre variationer i doft beror
pa forekomst av naturliga doftamnen och paverkar inte produktens kvalitet. Forvara behallaren upprétt ndr den har
Oppnats och pipen satts .

bak (S. aureus, P. aerugi E. Hirae, E. coli Tonbko ana EN 16615), apoxckesa (C. albicans), ry6epkyno-
ungHas (M. terrae) 32 5 MiHyT M orp BUpyCOLMAHaA poTaBupyc, W BCe MHKancynu-
PoBaKHble BUpycbl, BKtoyaa BIY, HBV, HCV) 32 5 MuyTy. AKTUBHOCTb TECTUPYETCA B COOTBETCTBIM CO CTaHAAPTaMM
EN13727, EN16615, EN13697, EN13624, EN14348. BupyunaHan akTusHoCTb TectupyeTca B cootetcTaiuy ¢ EN14476.
bonee noapo6Has uHGopmaLLyA 0 BpeMeHU peakwiui it 3POeKTUBHOCTU NPUBE/eHa B Tabnuie.

NPUMEHEHUE

Pa36pbi3raiite Zeta 3 Foam n pacnp TI0BEPXHOCTAM I 06beKTam
(4 pacnbinenus Zeta 3 Foam TIOKpbITH PXHOCTD 0,25 m?). [laiiTe BelyecTBy Bo3peiCTBO-
BATb, N10C/IE Yero COTPUTE Ae3MHOULUPYIOLLYH0 IMYIbCHIO CANGETKOIA U 0CTaBUTH MOBEPXHOCTH BbiCbIXaTb. B kauecTse
anbTepHaTIBbI MOXHO BNPbICHYTb Zeta 3 Foam Ha candeTky 1t mpoTepeTb eto Ae3uHGULpyeMble 0BEPXHOCTY 1 06b-
eKTbl. PeKomerayeTca cobniofaTb BpeMs, ykasaHHoe B Tabnuttie. bonee AnuTenbHoe Bo3eiiCTBIE MOXET MPUBECTH K

no Bcem

J0Nr0Bp COCTOAHUA 06D NI0BEPXHOCTEl.

NPEAYNPEXAEHUA, MEPbI TPEAOCTOPOXHOCTH U YCNOBUA XPAHEHUA

MpogykT np AnA U

MV Mepamy 6e3onacHocTi. Mcnonb3yitTe 3aluTHble nepyarkit v (oomeTcTBymu.lme (3. Paboraiite B xopuu.lo npose-
XpauTe npogykt Ha (BEXEM BO3JyXe B Cyxom MecTe. V136eraiite

KOHTAKTa C N10BEPXHOCTAMY U3 anioMIUHIA, MaTyHI1 U HeNerupoBaHHoro xene3a. W30eraiie kowTakTa Zeta 3 Foam ¢

JIPYTMMU Zie3MHAEKLMOHHbIMI WY MOKOLLIMMM CPE/ICTBAMI, 0COGEHHO € NPOAYKTAMH, COAEPALLIMMM HEUORHbIE M0~

BEPXHOCTHO-AKTUBHbIE BELLIECTBA W anbieruibl ((HOpManbyieruz, FyTapanbAerua, Fuokcanb, i T.n.). BosmoxHoe

nerkoe apomara co Bp BbI3BAHO B COCTaBE HATYpANbHbIX aPOMATI3ATOPOB U HIKAK

He BIUAET Ha KayecTBo NpofiykTa. Mocne Toro, Kak KOKTe/iHep OTKPLIT I YCTaHOBNEH annAKartop, yaepxuBaiiTe B

BEPTUKANbHOM NONOXEHUH.

SL- Dezinfekcijska in Cistilna pena brez vsebnosti alkohola, za ob¢utljive invazivne in neinvazivne povrsine medicinskih
pripomockov.

Zeta3 Foam je razkuZiloin cistilo brez vsebnosti aldehidov, pripravljeno za uporabo in's Sirokim spektrom delovanja. Za-
radi odlicne zdruZljivosti z materiali je Zeta 3 Foam posebno priporodjiv za razkuzevanje in ¢iscenje povrsin medicinskih
pripomockov (drzal, kotnih vrtalnikov, sestavov itd.) med enim pacientom in naslednjim.

SESTAVA

100 g Zeta 3 Foam vsebujejo: 0.315 g dimetil-didecil-amonijev Klorid, 0.075 g alkil-benzil-dimetil-amonijev klorid,
neionski surfaktanti, dodatki in pomozna sredstva, voda.

SPEKTER DELOVANJA:

Baktericidno ucinkovanje (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae in E. coli samo v skladu z EN 16615), ucinkovanje proti
kvasovkam (C. albicans), tuberkulocidno ucinkovanje (M. terrae) v 5 minutah ter omejeno virucidno ucinkovanje (ade-

PL - Niezawierajaca alkoholu piana jaca i myjaca przeznaczona do delikatnych powierzchni i inwazyjnego i
nieinwazyjneqo sprzetu medycznego. Pianka Zeta 3 jest srodkiem przeznaczonym do dezynfekdji i czyszczenia nieza-
wierajacym aldehydow, ktory jest gotowy do uzytku i nadaje sie do szerequ zastosowan. Zeta 3 Foam zalecany jest
dezynfekdji i czyszczenia po pacjentach delikatnych powierzchni sprzetu medycznego (uchwyty wiertet, katnice, unity
dentystyczne, itp.).

SKEAD

100 Zeta 3 Foam zawiera: 0,315 g chlorku di L 0,075qc { i nigjo-
nowe substancje powierzchniowo czynne, czynniki hamujq(e korozjg, dodatki, suhslanqe pomocniczeiwode do 100 g.
SPEKTRUM DZIALANIA

Wykazuje dziatanie bakteriobdjcze (tylko S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae i E. coli zgodnie z norma EN 16615), grzybo-
bOJ(ze (C. albicans) i pratkobdjcze (M. terrae) w ciagu 5 minut oraz ograniczone dziatanie wirusobdjcze (adenowirusy,

novirus, rotavirus, norovirus in vsi virusi z ovojnico, vkljucno s HIV, HBV in HCV) v 5 minutah. Delovanje je preskuseno v
skladu z EN13727, EN16615, EN13697, EN13624 and EN14348. Viirucidno delovanie je preskuseno v skladu z EN14476.
Ia vet podrobnosti o reakcijskem ¢asu in ucinkovitosti glejte tabelo.

UPORABA

Nanesite peno Zeta 3 Foam in jo s krpo razmaZite tako, da popolnoma prekrije povrsine in predmete, ki jih Zelite razku-
7iti (4 odmerki prsila pene Zeta 3 Foam zados¢ajo za pokrivanje povrsin 0,25 m?). Pustite peno delovati, nato odstranite
dezinfekcijsko emulzijo z robckom in pocakajte, da se povrsina posusi. Peno Zeta 3 Foam lahko razpriite tudi na robcek,
s katerim obriSete ploskve in mesta, ki jih Zelite razkuZiti. Priporocljivo je, da se drZite casov, navedenih v tabeli. Dol-
gotrajna izpostavljenost lahko povzroci dolgorocno poslabsanje obdelanih ploskev.

OPOZORILA, PREVIDNOSTNI UKREPI IN POGOJI ZA SHRANJEVANJE

lzdelek lahko uporablja strokovno usposobljeno osebje, ki je jeno z vsemi p imi ukrepi.
Uporabl]ajte zaiitne rokavice in ustrezno osebno varovalno opremo. Prostori, kjer se izdelek uporablja morajo biti
dobro zraceni. Dobro zaprt izdelke shranjujte na hladnem in suhem mestu. Izogibajte se stiku s ploskvami iz aluminija,
medenine in nelegiranega Zeleza. Pena 3 Foam ne sme priti v stik z drugimi razkuzili ali Cistili; Se posebej to velja za
anionske ali aldehidne surfaktante (formaldeid, glutaraldeid, glioksal, itd.). Morebitna raznolikost vonjave povzrocajo
naravne snovi, ki so prisotne v izdelku a ne Skodijo njegovi kakovosti. Ko rocko odprete in nanjo namestite tocilnik, jo
hranite v pokoncnem polozaju.

iser produkter, der indeholder amomske overﬂadeaktlve stoﬁer eIIeraIdehyder (formaldehyd, glutaraldehyd, glyoxal,
osv.). Eventuelle mindre forskelle i parfumeri af naturhge dufte og de forringer ikke
produktets kvalitet. Nar dunken er dbnet og udlgbsstudsen sat pa, skal dunken st i lodret position.

EL - AmolupavTiko Kat kaBaplaTikd ompét agpou Xwpic akkoon yia

Y HBaTIKE Kat | emepBaTikég em-

SV - Alkoholfritt desinfektions- och rengringssk

for delikata invasiva och icke-invasiva ytor pa medicintekniska

RU - He CnupTa nexa ana 0 1 MOJTKI 4yBC ] no-

BEPXHOCTEi! MEAULMHCKOTO 000py/0BaHUA.

Ieta 3 Foam - roToBOe K MpuMeHeHuio Ge3anbaernaHoe AesnHduupyloLLee U Moiolliee CPeACTBO C WHPOKUM

CneKTpom BO3AeiicTBA. Bnarojiapa coBMecTUMoCTi ¢ Matepuanamit Zeta 3 Foam ocoGeHo pekomenayetca ana
0 PXHOCTEit MEAULIMHCKOTO UHCTPYMEHTa (y3ek, nneBaTeflbuL, yCTaHOBOK U T.n.) B

iwszystkie wirusy optaszczone, w tym HIV, HBV i HCV) w ciagu 5 minut. Aktywnos¢ przebadana
zgodnie 2 normai EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 13624 oraz EN 14348. Dziatanie wirusobdjcze ]esl testowane
zgodnie znormg EN14476. Ze szczegotami dotyczacymi czasu reakaji i skutecznosci mozna sig zapoznac w tabeli.
UZYCIE
Dozuj pianke Zeta 3 Foam i rozprowadz ja za pomoca chusteczki tak, aby catkowicie pokryfa powierzchnie i przed-
mioty przeznaczone do dezynfekeji (wystarcza 4 dawki pianki Zeta 3 Foam do pokrycia powierzchni 0,25 m?). Pozo-
stawic emulsje dezynfekujaca, nastepnie usunac ja przy pomocy serwetki i poczeka(' na wyschniecie przedmiotw i
powierzchni. Ewemualnle Zeta 3 Foam mozna rozpyll( na serwetce i przetrze¢ ni powuerzchnle lub przedmioty do
Ialeca sie pr: ie czasow podanych w tabeli. Pozostawienie piany na dtuzej moze dopro-
wadzic do dfugotrwatego pogorszenia stanu czyszczonych powierzchni.
INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA, SRODKI 0STROZNOSCI | WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Produkt przeznaczony jest do stosowania przez wykwalifi kowane osoby znajace odpowiednie normy bezpieczer-
stwa. Uzywac rekawic ochronnych i odpowiednich SOI. Pracowac w dobrze wietrzonych pomieszczeniach. Szczelnie
zamknlgly pmdukl prze(howywa( w (hk)dnym i suchym miejscu. Unikac kontaktu z powierzchniami alummlowyml
ze stali ni Unikac kontaktu Zeta 3 Foam z innymi Srodkami ymi lub

enty (ndsadce, zakivené ndsadce, zubaska kiesla atd.).

SLOZENI

1009 ph’pravkuZeta3 Foam obsahuje 0315 g dimethyl-di-decyl hloridu, 0.075 g alkyl-benzyl-dimethyl

chlo-ridu, neionové tenzidy, aditiva, pomocné latky a potfebné mnozstvi vody do 100.

SPEKTRUM UCINKU:

Baktericidni (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae a E. colipouzevsouladusnormou EN 16615), kvasinkovy (C. albica-

ns), tuberkulocidni (M. terrae) za 5 minut a omezeny virucidni (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus a viechny obalené

viry véetné HIV, HBV a HCV) za 5 minut. Ucinnost testovana v souladu s normami EN13727, EN16615, EN13697,

EN13624 a EN14348. Virucidni dcinek je testovan v souladu s EN14476. Dal3i podrobnosti o reakéni dobé a Gcinnosti

naleznete v tabulce.

POUZITI

Naneste pénu Zeta 3 Foam a pomoci utérky ji rozetfete tak, aby zcela pokryla povrchy a pfedméty, které maji byt

dezinfikovény (4 stfiknuti pény Zeta 3 Foam staci na pokryti plochy 0,25 m?). Nechejte plisobit a pak odstrarite

dezinfekéni emulzi pomoci utérky anechejte uschnout. Je mozné také nastfikat pfipravek Zeta 3 Foam na utérku

a otfit povrchy nebo mista urcend k dezinfekci. Doporucuje se dodrzovat casy uvedené v tabulce. Del3i expozice by

mohla mit z dlouhodobého hlediska za nésledek znehodnoceni osetfovanyich povrchi.

VYSTRAHY, OPATRENT A PODMINKY SKLADOVANI

Tento vyrobek je urcen pro kvalifi kované p iky, ktefjsou o bezpecnoslnlml norma-

mi. Pouzijte ochranné rukavice a odpowdajlcl 0OP. Pracujte v dobre velrany(h pmsmra(h Dobre uzavieny vyrobek

skladujte na suchém a chladném misté. Zabrarite kontaktu s hlinikem, mosazi a nelegovanyml zeleznyml povrchy.

Zahrante kontaktu pnpravku s ostatnimi dezinfekénimi nebo Cisticimi pripravky, zejména s anlonuvyml nebo al-
ivnimi cinidly ( glyoxalem atd.). Pfipadné mimé rozdily

v parfemacl jsou zpiisobeny pitomnosti prirodnich latek a neznamenaji Gjmu na kvalité produktu. Po otevieni a

vlozeni aplikatoru uchovévejte nadobu ve svislé poloze.

TR - invaziv ve invaziv olmayan tibbi cihazlarin hassas yiizeyleri igin alkolsiiz dezenfektan temizleme kbpiig.
Zeta 3 Foam, genis etki spektrumuna sahip, kullanima hazir, aldehit icermeyen bir dezenfektan ve deterjandir.Zeta
3 Foam, malzemeler ile milkemmel uyumlulugu nedeniyle hasta degisiminde medikal aletlerin (el aletleri, dental
deliciler, dis iiniteleri, vb.) yii inin diizeyde edilmesi ve temi iicin
KOMPOZISYON
100 g Zeta 3 Foam; 0,315 g dimetil-didesil-amonyum kloriir, 0,075 g alkil-benzil-dimetil amonyum Kloriir, iyonik
olmayan yiizey aktif maddeler, katki maddeleri, yardima maddeler ve 100 g igin yeterli miktarda su gerir.
EYLEM AMACI:
5 dakika icinde Bakterisit (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae, yalnizca EN 16615 iin E. coli), Lievitisit (C. albicans),
Tiiberkiilosit (M. terrae) ve 5 dakika iginde ve sinirli derecede Viriisit (Adenovirus, Rotavirus, Norovirus ve HIV, HBY,
HCV dahil tiim zarfli viriisler) etki. Etkinligi EN13727, EN16615, EN13697, EN13624, EN14348 standartlanina uygun
olarak test edilmistir. Viriis oldilriicii etkinligi EN14476'ya gore test edilmistir. Reaksiyon siiresi ve etkinligi hakkinda
daha fazla ayrnti igin liitfen tabloya bakiniz.

NIM

Zeta 3 Foam'u piiskilrtiin ve dezenfekte edilecek yiizeyleri ve nesneleri kaplayacak sekilde bir bezle yayin (4 piiskiirt-
me Zeta 3 Foam, 0,25 m?lik bir yiizeyi kaplar). Etki gostermesi icin birakin ve sonra bir bez ile dezenfektan emiil-
siyonu giderin ve en sonunda kurumaya birakin. Alternatif olarak Zeta 3 Foam'un bir bez iizerine piiskiirtiilmesi ve
dezenfekte edilecek yiizey ve aletler iizerinden gegirilmesi miimkiindiir. Tabloda belirtilen siirelere uyulmasi tavsiye
edilir. Daha uzun siire maruz kalma, islenmis yuzeylenn uzun siireli bozulmasina neden olabilir.

UYARILAR, TEDBIRLER VE MUHAFAZA SARTLAR

Uriin, gerekli giivenlik kurallarina dair bilgi sahibi olan uzman operatorler tarafindan kullanilmalidir. Koruyucu eldi-
venve uygun KKE kullanm. Iyi havalandinilan mekanlarda calisin. Uriinii iyice kapall, havadar ve kuru yerlerde muha-
faza edin. Aliminyum, piring ve alagimsiz demir yiizeylerle temastan kaginin. Zeta 3 Foam'un diger dezenfektanlar
ile temas etmesinden ve dzellikle aniyonik yiizey aktif maddeler veya aldehit igerenler ile (formaldehit, g\ularalde—
hit, glioksal, vb.) temas etmesini Gnleyin. Olast hafi f parfiim dogal kokulanin varlig

{iriin kalitesini bozmazlar. Uriin agildiktan ve plskiirtmeli kapag takildiktan sonra kabi dikey konumda lutulmalldlr

RO Spray dezinfectant si de curtare cu spuma, fara alcool, pentru suprafetele delicate, invazive si neinvazive ale
medicale.

delergemaml, zwhaszcza zawierajacymi anionowe substancje powierzchniowo czynne lub z aldehydami (formalde-
hyd, glutaraldehyd, glioksal, itp.). Ewentualne niewielkie réznice zapachowe spowodowane s3 obecnoscia naturalnych
aromatdw i nie wptywaja negatywnie na jakosc produktu. Po otwarciu i whozeniu dozownika, pojemnik musi by¢
przechowywany w pozycji pionowej.

(S - Dezinfekéni a cistici péna bez alkoholu pro choulostivé plochy invazivnich a neinvazivnich lékarskyich zafizen.
Zeta 3 Foam je dezinfekéni a Cistici prostiedek bez aldehyd, pripraveny k pouZiti a se Sirokym spektrem Gcinku. Diky
piné kompatibilité s materialy je Zeta 3 Foam zvlast choulostivych povrchil [ékaskych zafizeni mezi jednotlivymi paci-

Teta 3 Foam este 0 spuma dezinfectantd si de curatare fara aldehide, gata de utilizare si cu un spectru larg de
actiune. Compatibilitatea sa excelentd cu materialele face produsul Zeta 3 Foam deosebit de potrivit pentru dez-
infectarea intre pacienti a suprafetelor delicate ale dispozitivelor medicale (piese de mand, contraunghiuri, unitati
dentare etc.)

COMPOZITIE

100 g de Zeta 3 Foam contin 0,315 g de dimetil-didecil-amoniu clorurd, 0,075 g de alchil-benzildimetil amoniu cloru-
14, tensioactivi non ionici, aditivi, auxiliari si apa pand la 100%.

SPECTRU DE ACTIUNE:



